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Depuis le premier couplage de l’électrospray avec un vrai spectromètre de masse pendant les années 

1980, l’attachement des anions a été observé dans les spectres obtenus par l’ionisation électrospray. 

Mais  plus  de  deux  décennies  ont  passé  entre  cette  première  observation  et  le  véritable 

développement de  l’Attachement  des Anions  visant  à  élargir  le  domaine des  produits  susceptibles 

d’ionisation par électrospray en spectrométrie de masse (ESI‐MS). Cet exposé détaillera l’évolution de 

l’Attachement  des  Anions  en  tant  que  mode  d’ionisation  alternatif  pour  la  caractérisation  des 

composés peu basiques et peu acides. Ces derniers produits ont tendance à rendre les signaux assez 

faibles  en  ESI‐MS  conventionnel.  Les  aspects  fondamentaux  aussi  bien  que  les  côtés  pratiques  de 

l’Attachement des Anions seront abordés. 

 

 

 


